水中硒檢測方法─自動化連續流動式氫化物原子吸收光譜法（NIEA W341.51B）草案總說明
本署九十二年公告之「水中硒檢測方法─自動化連續流動式氫化物原子吸收光譜法（NIEA W341.50B）」，原方法中「七、步驟(一) 4.中樣品加入濃鹽酸十五mL，以試劑水定量至五十 mL。靜置一小時後，待六價硒還原成四價硒即可進行分析」與最新參考資料21版之APHA Standard Method 3114C步驟中所述，經加入濃鹽酸後需再加熱至九十到一百℃，才可進行上機分析之程序不同。故依參考資料驗證修正後並增加加熱所需時間，俾以增加該方法操作上之正確性。另方法之品質管制與文字敘述亦一併修正，以使公告之檢測方法更能符合實際所需。爰依飲用水管理條例第十二條之一第三項、土壤及地下水污染整治法第十條第三項、海洋污染防治法第九條第三項、水污染防治法第六十八條研訂方法內容。

