水中酚類檢測方法—線上蒸餾/流動分析法(NIEA W524.50C)草案總說明

本署公告之「水中酚類檢測方法－比色法(NIEA W520.51A)」與「水中總酚檢測方法－分光光度計法(NIEA W521.52A)」等兩種水中酚類檢測方法，此兩種方法在分析上雖可以達到良好的精密度與準確度，但於檢測時，會有使用較大量試劑與時間及人力，同時亦產生較多廢液的缺點。爰參考US EPA Method 420.2之檢測方法，以「線上蒸餾/流動分析法」分析水中酚類，可改善上述缺點，並提供檢測機構另一項選擇。而本方法與本署100年3月8日公告之「水中酚類檢測方法—預蒸餾/流動分析法(NIEA W523.50C)」的差異處，在於本方法係使用線上自動蒸餾方法來去除干擾物，而非先以蒸餾瓶預蒸餾樣品再以流動分析法檢測。另飲用水中酚類之管制標準為一μg/L，而本方法之適用濃度範圍為二至五百μg/L，故飲用水中之酚類檢測，不列入本方法之適用範圍，以使公告之檢測方法能更明確。爰依海洋污染防治法第九條第三項、水污染防治法第六十八條研訂方法內容。

